
1.  

2.  

3.  

4.  

Medico 222 und 223 lässt sich nach Absturz nicht mehr 
starten

Wenn sich das System aufgehängt hat und sich nicht mehr starten lässt, kann es durch folgende 
Vorgehensweise wieder zurückgesetzt werden.

 

Drücken Sie 10 Sekunden den Einschaltknopf um das System auszuschalten. Lässt sich das 
System dann nicht starten, gehen Sie bitte die weiteren Punkte durch.

Entfernen Sie das Netzteil vom Gerät, die Akku-LED wird dann angehen.

Drücken Sie die Taste um die Lautstärke zu erhöhen für 10 Sekunden, alle LEDs sollten dann 
an und ausgehen.

Schließen Sie das Netzteil wieder an, nun sollte das Gerät wieder über den Einschalter 
gestartet werden können.

               

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Kontaktieren Sie für Pre-Sales Anfragen bitte unseren Vertrieb.

Falls Sie Unterstützung zu einem erworbenen Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Support 
Abteilung.

Bitte halten Sie Ihre Kundennummer und Rechnungsnummer bereit, um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden.

Unsere Kontaktdaten:

Vertrieb
Support
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https://www.ico.de/kontakt-vertrieb
http://www.ico.de/supportanfrage
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